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Klegeszifes a 1153 muszerkonyv 23. oldalahoz* 

A 6.1.2 pont helyesen: 

6.1.2 IndjloH uzem 

Az idozifo' kapcsolo EXT allasaiban Tr4 bazisa R12-on ke- 
reszful allando negatdv feszultsegre kerul, *g y Tr4 lezart 
allapofban van. Ha a meghajto korrol (egyszeres indtto 
aramkor. vagy bemeno differencial eras. to) a ZeD5 Zener- 
-diodan kereszful (DC csatolas) megfeielo pozbiv jel 6r- 
kezik, mely a Tr4 tranziszfor lezart allapoi-a* megszuntetl . 
akkor erre az idore Tr4 a mar ismert modon vezetesbe billen 
es a Tr5 lezar . Ez a helyzet addlg all fenn mig a Tr4 
bazisan poziflv jel van. 
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1. A KESZULEK BEKDELTETESE ES ALKAIMAZASI TEBULBTB 



A keszulek impulzus, kettos impulzus es 
adasara alkalmas, szel.es hataroic kozott 
metlodesi frelr-rcncia., — kesleltetes - es 



negyszoghullam k::o 
valtcztathato in • 
impul zusszelesseg- 



t art o m anyc kka.’L . 

A belso oragenerator kiiktatasaval kill so gene rat orrol is 
indithato , es az impulzus folyamatot megfelelo kill so jel - 
lei kapuzni lehet. 

Vegfokozata egyidejuleg pozitiv es negativ polaritassal 
5o ohm hullamimpedaacian max. lo V f esziiltseget kepes ki - 
adni, amit a heepitett, valamint Mil so osztokkal megfelelo 
ertekure lehet csokkenteni. 

A keszulek teljesen tra.nzisztoriza.lt, ennek megfeleloen ki 
arainf elvetelii, meretii es sulyu. Sokfajta lehetseges, uzem- 
modpa szeleskorii felhasznalasi lehetoseget biztosit szama- 
ra az impul zustechnikai meroseknel, a szamitogep - es nuk- 
learis - miiszer technikaban, a digitalis automatika-elemek 
es rendszerek vizsgalatanal es be all it as anal . 



2 2 MtiSZAKI ADATOK 

INDITlg; Belso 
Kiilso 
Egyszeres 

BELSO IKDITAS 

A belso vezergeneratcr frekvenciatartomanya: lo Hz— tol — 

2 MHz-ig /6 savban/ 

A savok magasabb frekvenciaju vege kalibralt, kozottuk fi- 
nomszabalyozo biztositja a folyamatos beallitasi lehetose- 
get. 

A kalibralt ertekek: o,l kHz 

1 kHz 
lo kHz 
o,l MHz 

1 MHz 

2 MHz 
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A kallbracio pcntossaga: 

A finomszabalyozo atfogasa: 



i’rekve.n.cia stabilitas 



+ 5% vagy + lo Hz 

a logfelso /2 MHz/ savban > 2 
a tobbi savban j> lo 



/ne t leges halozati f-e s ziilt s egnel , 
Icier:/ 



n 



+21 ’C kornyeieti homer sek 



a legalso /c,l kHz/ savban: 1%/PA ora 

a tobbi savban: ' o,l%/24 ora 



KU-LSO THDI T.A3 

Ismetlodbsi frekvencia tar- 
tomany : 

Inditojel polaritas: 

Inditashoz sziikseges fe- 
sziiltseg : 

Bemer.5 impedancia : 

Inditojel megenged.be to 
max. fesziiltsege : 

Inditojel sziikseges szeles- 
sege : 



DC _ 2 MHz 
pozitiv v. negativ 

min. I V /foldhoz kepest/ 
min. 1 kohm 

2,0 V /foldhoz kepest/ 

min. 6o ns 



EGYBZERES INDTTAS 

”EXT.+” allasban, max. erzekenysegre allitva az elolapon 16 
vo nycm.6gom.bbal lehetseges. 



KAPIJZOTT UZEM 

A kapuzo-kapcsolo “GATED” allasaban noimpulzust osak addig 
ad ki a generator, mig megi'elelo kapujel jut a ’’GATED I|f n 
kapcsara. 

A kapujel sziikseges polaritasa: negativ /foldhoz kepest/ 

A kapujel amplitudoja: min 8 I Y /foldhoz kepest/ 

max. lo V /foldhoz kepest/ 

A kapujol-bemenet impedan-- 
ciaja: 



lo ohm 



Eimeno indit oriel 



/linden adat 5o' ohmos kiilso lezaras e set ere eri+.udo/ 
Polaritas: pozitiv i Is negativ egyidejule 

Mil on c satlako zon 
min « 1 1 



Amplitude : 



■< 35 ns 



Felfutasi ido : 

Szelosseg /az amplitudo 
5-%-os ertekenel merve/: > 7o ns 

tiZSMMQDOK 

/a f oimpulzus-kimenetekre 
vonatkoztatva/: egyes impulzus 

kettos impul aus 
ne gy s z o gh.nl .1 am 

Negyszoghullam-iizemmodban a kiadott negyssogjel frekven- 
ciaja az inditofrekvencia fele. 



A FOXMKJhZUS ADATAI 
Foimpulzus kesleltetes 

Egyes impulzus iizemmodban a foimpulzus a kiadott indito- 
jelhez kepest, kettos impulzus iizemmodban a ket impulzus 
egymashoz kepest lo savban beallithatoan kesleltetheto . 

A savok kisehh kesleltetest ado vege kalibralt, kozottuk 
finomszabalyozo biztositja. a folyajnatos beallitasi lehe - 
toseget, A kesleltetes beallitasat a max. terhelesi arany 
es /kettos impulzus uzemmodban/ a maximalis impul zusszunet- 
ido kcrlatozza. 

A beallithato kesleltetes- 

tartGmany: loo ns-tol lo ms— ig /lo savban/ 

A kalibralt ertekek: loo ns 



3 go. ns 

|yUS 

3 /'us 
lo ^/US 
3o ^us 
loo ^us 
3oo ^us 
1 ms 
3 ms 

A kalibx’acio pcntossaga: + 5% vag y + 2o ns 

A fihcmszabalyozo atfcgasa biztositja a savok kozotti at- 
lapolast 
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A max. ierhelesi arany: 80 % 

A minimal is szunet ideje a 
kit impulzus kozott kettos 

impuljliis iizemmddban : 100 ns 

F§ip|gpjlzus azelesseg 

A kiadott f oimpulzus ok szelessege 10 savban Allithato, 
a saF'oic kisebb szelesseget ado vege kalibroi t , kozottuk 
f iriorasnabaly ozo bizt'osit.ja a f olyamatos beailitisi le- 
het ds siget. 

a beallitott impulzuss ze- 
lesseg tartomany: 100 

A kalibralt ertekek /a max. 
amplitudb 50 %-os pontjai- 
nal merve/: 100 

300 

1 

3 

10 
30 
100 
300 
1 

A kaiibrdeid pontossaga: + 5 

A f inomszabalyozo atfogJs a biztositja a sdvok kozotti 
atlapolast. < 

A f oimpulzus homlok - es hatelenek jitters 
A kimend f oimpu J zus ok homlok es hatelenek jittere /nevle- 
ges halozati f es ziil tsegnel , ?p°C kornyezeti hdmersekJe ten/; 

5 0,5 % vag.y 1 ns 

A f d i . mp n 1 z ns amp 1 i t u d 6 ,j a 

Polaritas; foldhoz kepest pozitlv es ne- 

gativ egyidejiileg kill on csat- 
lakozon 

A f oimpulzus kimend anplitudoja mind a pozitiv. mind a ne~ 
gat i v ki. me ne ten /egymastol fugget lentil/ er-—egy beepitett 
6. al las u osztdkapcsoloval „ valamint kiilso osztdkkal val- 
toztathato P 



ns-tdl 10 ms-ig /10 savban/ 

ns 

ns 

yUS 

/US 

/US 

/US 

/ 

/US 

yUS 

ms 

ms 

% vagy + 20 ns 
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A beepitett osztokapcsoloval beallithato 
kimend-amplitudb tartomany: 0,2 V-tol 10 V-ig 

/6 dllasban/ 

A beaHlithato ertekek: 0,2 V 

0,5 V 

1 V 

2 V 
5 V 

10 V 

A kalibracio pontossaga: + 5 % 

A kimenetek 50 ohmos hullamel lenallasuak , tehat a fent 
Ertekek 50 ohm klilsd lezaras eseten drtendok. 

A foimpulzus egyeb adatai /10 V kimeno jelnel/ 

/jelalak/ 

Felfutasi es viss zaf ut as'i 

ido: < 20 ns 

Tulloves es eloloves: < 5 % 



HAL6ZATI ADATOK 
Feszilltsegek: 
Frekvencia : 
Fogyasztas : 



110, 127, 220 V 
50/60 Hz 
max. 40 VA 



EGYEB ADATOK 

Meretek /fogantyu, labak, 
gombok nelkul/: 

Suly : 

Biztosi to : 

Be- es kimeneti csatlakozok 
Kivitel : 

Kornyezeti feltetelek 
Referenda adatok 
Hdmerseklet tartomany : 
Relativ legnedvesseg : 
Legnyomas tartomany: 



92 mm magas 
325 mm mely 
298 mm szeles 
kb . 6,5 kg 

2 db 200 mA 220 V-ra 
BNC -rendszer u 
Idckozott femlemez doboz 



+15 °C - +35°C 
45 - 75 % 

860 - 1060 mb 
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Uzemi adatok 

Homers eklettarto many : +5°C - + 40°C 

Relativ 1 egnedvesseg : max. 85 % 

Legnyomastartomany : 860 - 1060 mb 

Szallitasi es raktaruzasi feltetelek 
Homerseklettartomany : -25°C - +55 C 

Relativ 1 egnedvesseg : max. 98 % 

Legnyomastartomany: 860 - 1060 mb 

TAR TO ZEKOK 
"A" tartozekok 

1 db Halozati csatl. vezetek, csatl. dugokkal Tip. 1004 

1 db Hasznalati utasitas 

1 db Tartalomjegyzek az "A" es "B" tartozekokr 61 

2 db 200 mA biztosito 220 V-ra /Go 20/5,2 - 200 mA/ 

4 db 400 mA biztosito 110 V, ill. 127 V-ra /Go 20/5,2-400 SiA/ 

"B" tartozekok 

1 db Nagyimpedancias kabel /I m/ 

mindket vegen "BNC" dugoval Tip. 1024-6 

2 db 50-ohm-os kabel /I m/ 

mindket vegen "BNC" csat. dugoval Tip. 1024-4 

1 db 50 ohmos T oszto /1 : 5 osztasu; 2 W/ 
egyik vegen "BNC" csatl. dugo , ma- 
sik vegen csatl. hiively Tip. 10766 

1 db 50 ohmos T oszto /l: 10 osztasu; 2 W/ 
eg 3 r ik vegen "BNC" csatl. dugb, ma- 
sik vegen csatl. hiively Tip. 10767 

£i db 50 ohmos T oszto /1:10 osztasu; 2 W/ 
egyik vegen "BNC" csatl. dugo, ma- 
sik vegen csatl. hiively Tip. 10768 

1 db Tartozek 161 a, betettel /tartozekok 

nelkiil/ Tip. 57595 
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5, MUKODESI ELY 

/Rovid ismertetds a tombvdzlat szerint/ 

A kesziilek villamos fel6pit6s szempontjdbol a kovetkez fobb 
r^szekre tagozodik: 



Gats in 




» 1/ 6ragenerator 

2/ K6slelteto egys6g 

. 3 / Sz61esseg egyseg 

4/ V6gfokozat 
3/ Tdpegyseg 

az oragenerator /!/ vag y a beallitott, vagy a ktilso indito - 
jelnek megfelel& frekvenciaval, vagy az erre szolgalb nyom6- 
gomb /SINGLE PULSE/ miikodtet<§se eset&n indito jelet ad a k6s- 
lelteto /2/ egyseg fe!6 egy be6pitett kapun keresztiil, mely 
term^szetesen kapcsoldval kiiktathatd • Ez az egyseg ad,1a ki 
a kimeno inditbjeleket /TRIG. OUT/ is. 

A keslelteto egyseg /2/ az 6ragenerAtorb61 /l/ drkezo indi — 
tdjelekhez k6pest a be&llitott ert^knek megfelelS idS eltel— 
te ut&n inditbjelet ad a sz61ess6g /3/ egys6g fel6 /egyes im- 
pulzus iizemm6d/, ;jele az eldlapon J~|_ /. 

: . - - f: 
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Ehhez a kiadott indit6 jelhez a beallitott kesleltetesi ido— 
vel kesobb impulzusok jelennek meg a vegfok— kimeneteken* 
Kettos impulzus uzemmodban /jele: / a keslelteto egy- 

seg /2/ inditojelet ad ki a szelesseg egyseg /3/ fele az 
orageneratorbol /!/ beerkezo jellel egyidoben is, es ekkcr 
helyes beallitas ' eseten /ha a beallitott szelesseg nem ha - 
ladja meg a kesleltetes 8o%-at/ a beallitott vagy beadott 
indi 1 6f r okvone lava! . kett os 'impulzus kimenetet kapunk: ar, el*- 
s8 impulzus homlokele a kiadott inditojel homlokelevOl os Ik 
egybe, a masodike ehhez kepest a beallitott kesleltetesi 
idovel kesik. 

Negyszog uzemmodban /jele: LP / a vegfok /4/ kozvetleniil a 
keslelteto— egysegbo 1/2/ kap vezerlest /a'belso inditojel 
egy allando ertbkkel kesik a kiadott inditojelhez kepest/ 

' \ es a kiadott negyszog'"- 

hullaift frekveneiaja fele a vegf okot meghajto indito jelenek, 
tehat az oragenerator , yag y a kiilso inditojel f rekvenciaja- 
nak, 

A szelesseg-egyseg /3/ egyes- es kettos impulzus uzemmodban 
inditdjelet kap a keslelteto— egys eg /2/-bol, es ezzel egy — 
idSben, valamint a beallitott szelessegnek megfelelo ido el- 
teltevel inditdjelet ad a vegfok /4/ fele. Termeszetesen a 
helyes miikddes elofeltetele, hogy' a'kesleltetes es ozelcs- 
seg osszideje ne haladja meg az ismetlodesi periodusido 
8o%-at, kettos impulzus iizemmod eseten ezenkiviil a boa.lli- 
tott szelesseg a kesleltetes 8o%-at. 

A vegfokozat /4/ bistabil aramkomel kezdodik, annak a kime— 
novelet alakitjak fesziiltseg impulzusokka a tenyleges veg — 
fok-tranzisztorok. Ennek megfeleloen a vegfokozat /4/ beme-,- 
netere inditojel erkezik minden egyes impulzus indulasanak 
6s befejezodesenek megfelelo idopontban, egyes- es kettos 
impulzus uzemmodban a szelesseg /3/» negyszoghullam-uzemmod— 
ban pedig a kesleltetes- egysegbSl "/2/ » A vegtranzisztorok 
jele osztokapcsolon keresztiil jut a kimenocsatlakozora. 
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Helves amplitudd ju 4s a] aku jelet 50 ohmos kiilso lezards 

eset4n vehetunk ki, ill, 50 ohm hulldmimpedancid ju , a v4- 

g4n megfeleloen lezdrt kdbeilel tovdbbithatunk. Egyidejiileg 

vehetd ki foldhoz k4pest pozitiv 4s negativ jel, 4s ezek 

amplituddja kiilon-kulon osztdkapcsoldval vdltoztathatd . 

Ha 0,2 V~n4l kisebb fesziiltsdgu impulzusra van sziiks4g, kul-. 

sd osztdt /EMG tip, 10766 l:5-os, vagy EMG tip. 1076? IslO-es/ 

kell alkalmazni . 

» 

Az egyea egysdgeket a vdltddramu hdldzatrdl tizemeltethetd 
tapegysdg /5/ latja el megfeleld stabilizalt egyenf esziilt- 
s4gekkel. 

4 . ELOZETES UTMUTATASOK 
4 » 1 Kicsoaagoldsi utmutatds 

A tobbrdtegii burkolatba csomagolt kdszuldk kiilsd burkolata 
a hulldmpapir doboz, melyet a ragasztasok ment4n kell fel- 
bontani, A kdsziilekrdl - a hulldmpapir dobozbdl tortdnt ki- 
emel4s ut4n - a I4gmentesen zart muanyag burkolat is eltd- 
volithatd 4s a k4sziil4k a belsd papir boritasbdl kibonthatd. 

A krdmozott, v. nikkelezett alkatreszekrdl a parafinpqplr 
v4ddboritdst le kell gongyolni 4s a vdkony vazel inr4teget 
puha textilanyaggal , vagy sz 4ntetraci orid oldaital, vattd- 
val letorblni. Mindezek elvdgz4se ut4n a k4szu!4k iizembehe-* 
lyezhetd, 

Amennyiben a k4szu!4k ujbdli szdllitdsra keriil, becsomago- 
I4sa a fent ismertetett mdd forditott sorrendjdben tort4n- 
J4k, lehetdleg minden csomagoldsi anyag f elhaszndldsdval , 
nehogy a k4sziil4k az ujabb szdllitds foiyamdn kdrosodAst 
szenvedjen, ^ 

4 » 2 Uzembehelyezds eldkdsz itdse 

yj 

Az eldkdszitdssel kapcsolatos alkatrdszek a k4sziil4k Tidt- 
lapjdn taldlhatdk /2. dbra/. 

A k4sziil4ket gydrilag 220 V-os haldzati* feszultsdgre dllit- 
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jak "be es igy keriil szallitasra. 

llo V vagy 127 V halozati fesziiltseg eseten a hdlozati fe- 
sziiltsegvalasztd dugot /S3o2/ a megfelelo helyzetbe kell 



atdugaszolni . 

A 22o V— os hAlozati fesziiltsegnel alkalmazott biztosltokat 
/F3ol, F3o2/ llo, ill. 127 V fesziiltseghez megfelelo erte - 



kirre kell kicserelni. 

A halozati f eszultsegvalaszto dug6 /S3o2/ helyes allasanak 
ellenorzese utan a keszulek a halozati csatlakozo zsinor 
/EMG tip. loo4/ segitsegevel a halozathoz csatlakoztathato. 



5. HASZNALATI UTASITAS 
5.1 Biztonsagi intezkedesek 

A keszulek kezelese kulonleges biztonsagi intdzkedeseket nem 
igenyel . 

A halozati fesziiltseg atkapcsolasa es a biztosifcojc esetleges 
csereje a kesziilek hatoldalan konnyen elvegezhetS. 

A biztosltokat kiolvadas eseten drotszallal, vagy atkotes - 
sel helyettesiteni veszelyes es tilos! A biztosit6k kizaro- 
lag a gyar altal eloirttal azonos villamos ertekii es meretu 
biztositokka.l potolhatok. 

A kesziilek csak vedofoldolessel ellatott halozati csatlako— 
zo ai jzathoz csatlakoztathato. 

A.keszuleket a halozattal a tartozekkent mellekelt halozati 
csatlakozo vezetekkei kell osszokotni. Eltero halbzati bsat- 
lakozo vezetek hasznalata eseten csak foldelo 6rrel /3 ere s 
kabel/ ellatott/ vezeteket szahad ha.sznalni • 

A halozati csatlakozo vezeteket eloszor a k6szulekhez kell 
csatlako ztatni es csak ezutan a halozathoz. A csatlakozas 
megszuntetese eseten a vezeteket eloszor a halozati csat — 
lakozo aljzathol kell kihuzni. 
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5 , 2 A keszlilek kezel’dszervein e k ismertetese 

5.2,1 A, kesziildk elolapjan levo kezeldszerve k /l , abra/ 

TRIG, IN /!/ csatlakozo a kiilso-f oldhoz kepest pozitiv vagy 
negativ « inditdjel esatlakozasara szolgal, 

Celszeru az EMG tip, 1024-6 nagyimpedancias kabel haszna- 
lata, ha a meghajto generator nagyimpedancias kimenetu, 

GATE IN / 2/ csatlakozo a f oldhoz kepest negativ kapujel 
esatiakozdsara szolgdl az S2 kapuzo kapcsolo GATED alldsd- 
ban, Celszeru az EMG tip . 1024-4 50 ohm hullamimpedancid- 
ju kabel hasznalata, Ha a kapu jelet 50 ohm kimeno impedan- 
cidju generatorrol vesszuk, akkor EMG tip, 1024-4 kabelt 
hasznalva kiilon lezaro ellenallas alkalmazasa helytelen, 

T RIG , OUTPUT /5 j 4/ csatlakozdkon jelenik meg egyidejuleg a 
pozitiv ds negativ kimend inditdjel, Celszeriien az EMG tip, 
1024-4 50 ohm hullamimpedai eia ju kdbellel lehet innen a 
jelet elvezetnl, melyet a vegen nagy bemeno impedancidju 
terheldsre vald csatlakozas esetdn pi, EMG tip, 10768 + 

50 ohmos lezaroval kell lezarni, A ket kimenet igenybe- 
vehetd egyidejuleg is, es meg az egyik csatlakozdra 
vdletleniil rakeriild rovidzar sem befolyasolja lenyegesen a 
masik csatlakozon kijovo jelet, 

OUTPU T /5, 6/ csatlakohdn jelennek meg a kimeno foimpul- 
zusok /a jelolesnek megfeleloen negativ es pozitiv, egyide- 
juleg/, 50 ohm kimeno impedanci aval , Celszeriien e jeleket 
tehat az EM3 tip, 1024-4 50 ohm hullamimpedai ciaju kdbellel 
kell tovabbitani, melynek veget alakhii jelatvite.1 celjabol 
50 ohm-mal kell lezarni /ami lehet maga a kiilso terhelds , 
vagy ha az nagy impedancidju, az EMG tip. 10768 50 ohm lezdr 6 / 
Ha a kesziilekbol a bedpitett osztdkapcsolon bedllithfetdnal 
kisebb amplitudoju jelet kell kivenni , az EMG tip, 10766, 
vagy EMG tip, 10767 kiilso oszto, vagy egy ezekbdl ossze- 
allitott csillapitdldnc iktatandd kozbe. 
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Vigyazni kell ilyenkor arra, hogy az 50 ohm-os lezaras 
mindig a teljes lane /keszulek-kiilso osztok - kabel, 
vagy keszuldk-kabel-kiilsd osztok/ terhelds felol eso 
vdgen, az utolso helyen dlljon, mert esak igy nyerhetd 
helyes jelalak minden esetben. 

- A ket fdimpulzus kimenet egymastdl teljesen fuggetlenul 
terhelheto /pi. a pozitiv kimenet szabdlyos terheldse, vagyy 
terheletlensegerkbzott a negativ kimeneten valtozas nem 
eszlelhetd/, azonban a kimeno osztdkapcsoldk direkt alla- 
saiban /10 V/ nagy impulzus terhelesi ardny aseten rovidre- 
zardsuk a kesz-ulek kar os odds dr a vezethet! 



SINGLE PULSE /SI/ feliratu nyomogomb a kesziilek egyszeres 
inditds dra szolgal: a REPETITION RATE kapcsold egyik EXT. 
alldsaban, fflz ittlevd VERNIER gomb CAL iran.yba szdlso al- 
lasba forgatas a utan e gombot megnyomva az uzemmod kapeso- 
16 /Id. aldbb/ allasatdl fuggoen kiad egy impulzust, egy 
kettos impulzust, ill. /Lfi allasban/ a vegfok dllapota 
megfordul /pi. ha eredetileg 0 V volt a f oimpulzus kime- 
neten, a nyomdgomb mukodtetese utan a kimenoosztdkapcsoldn 
bedllitott erteku fesztiltseg fog megjelenni helyes lezaras 
eseten/ , 

NORMAL-GATED /S2/ tolokapcsolo a bedpitett kapuaramkor ki- 
ill. beiktatdsdt vegzi. NORMAL allasban az dragenerdtor dl- 
tal kiadott belso inditdjel akadalytalanul jut a tovdbbi 
egys<%ek fele, GATED dlldsban viszont esak addig, amig a 
GATE IN f eliratu'~/T'‘2 / csatla kozora/ a MUSZAKI ADATOK-ban 
meghatar ozott amplitudoju negativ jel jut. A TRIG. OUTPUT 
/5'V 4/ csatlakozon azonban a kapuzastdl fuggetlenul mindig 
megjelenik az drageneratoron bedllitott frekvencidju, vagy 
a kiilsd inditasnak megfelelo kimeno inditdjel. 

REPETITION RATE /S3/ kapcsoldt kulso inditas eseten az 
EXT- vagy EXT+ dlldsba allitjuk,/ az inditdjel polaritdadnak 
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megf eleloen/ , es a kiilso indito jelet, melynek minimalis es 
maximalis erteke a MUSZAKI ADATOK-ban rogzitve van, a TRIG. 

IN /!/ feliratu csatlakozora adjuk. Az inditasi erzekenyse- 
get ilyenkor as ugyanitt levo SENS . /VERNIER/ /P3/ feliratu 
piros gcmbbal lehet valto ztatni ; a legerzekenyebb alias a 
gornbot a CAL. feliratu piros nyil iranyaban szelso allasba 
forgatva erheto el. A kapcsolo tovabbi allasaiban,-*a VERNIER 
/P3/ piros gomb a CAL. jelu nyil iranyaban szelso allasba 
forgatva,- az oragenei’ator a feliratnak megfelelo frekven- 
cian jar es ilyen . tttemtt indito jeleket ad a tovabbi egysegek 
fele. 

VERNIER / P3/ piros gomb az ismetlodesi frekvencia folyama- 
tos szabalyzasara szolgal. 

PULSE DELAY /S4/ kapcsoloval lehet beallitani a TRIG. OUTPUT 
csatlakozokon megjeleno kimeno inditojelek es a foimpulzus, 
ill. kettos impulzus uzemben az elso es masodik kimeno foim- 
pulzus homlokele kozotti kesleltetesi idot. A kesleltetes 
erteke a feliratnak megfelelo, ha az ugyanitt levo piros 
VERN IER /P7/ feliratu forgatogomb a piros CAL. feliratu nyil 
iranyaban szelso allasba van forgatva. 

A keszulek termeszetesen csak akkor mukodik szabalyosan, ha 
a kesleltetes ertekenek beallitasanal betartjuk a MUSZAKI 
ADATOK-ban megadot« v t max. kitoltesi tenyezo, ill. minimalis 
impulzussziinet ertekeket. 

VERNIER / P7/ piros gomb a kesleltetes folyamatos valtozta - 
tasara szolgal. 

PULSE WIDTH / S5/ kapcsoloval lehet beallitani a kimeno fo- 
impulzusok szelesseget. A feliratnak megfelelo erteke t az 
ugyanitt levo piros VERNIER /Pl.l/ feliratu forgatogomb CAL. 
iranyban szelso allasba valo forgatasakor lehet elerni. 
Termeszetesen itt is figyelembe kell venni azt, hogy szaba - 
lyos m uk odes csak akkor varhato, ha a fent emlitett keslelte 
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tea ertekkel egyiitt az impulzus-szelesseg beallitasanal is 
be van tartva a MUSZAKI ADATOK-ban megadott max, kitoltesi 
•fcenyezo es minimalis impulzus-sztinet , 

YERMER / Pll/ piros gomb az impulzus-szelesseg folyamatos 
valtoztatasara szolgal. 

JL ■ Hit ■ Ill jelzesii /S 6 / iizemmodkapc sol oval az egyes 
vagy kettos impulzus, ill. negyszog iizemmodot lehet bealli- 
tani. 

PULSE AMPLITUDE / S7« S 8 / feliratu f orgatogombok a kimeno- 
oszto kapcsoldihoz tartoznak, ezekke^ lehet beallitani a 
f oimpulzus- kimenofesziiltsegoi a meghatarozott fokozatokban, 
a negativ es pozitiv impulzusokra vonatkozoan kiiloh-. kiUcbi 

POWER / S3ol/ kapcsolo OR allasaban a kesziilek be van kap - 
csolva, 

Ue.lzoJampa / G3ol/ a kesziilek bekapcsolt allapotat jelzi. 



5.2.2 A kesziilek hatlap.ian levo kezeloszervek /2 . £bra/ - 

Halozati csatlakozo aljzat /7/ 

Halozati fesziiltsegval^bzto dugo /S3o2/ 

Biztositok /E 30 I, P3-2/ 



5*3 Uzembehelyezes 

A kesziilek fesziiltseg es aramellatasa a halozati kapcsoloval 
/S3ol/ kapcsolhato be. A bekapcsolast a jelzolampa /G3ol/ 
kigyulladasa mutatja, A halozat bekapcsolasa utan lo perccel 
a kesziilek iizemkepes. Nagyobb pontossagu meresekhez 1 oral 
bemelegedesi ido elozze meg a hitelesitest es a merest, 

A kesziilek hitelesitesenel es meresenel a MUSZAKI ADATOK-ban 
kozolt klimaadatokat figyelembe kell venni." 
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A kesziilek nagypontossagu, nagyreszt celmuszerekkel lett 
eredetileg hitelesitve. Ujrahitelesitesnek csak akkor van 
ertelme, ha megfelelo pontossagu ellenorzo-miiszer all ren- 
delkezesre . 

5.4.1 A belso indito frekvencia /oragenerator/ hitelesitese 

Az ellenorzendo frekvenciaju jelet celszerii az egyxk TRIG. 
OUTPUT /3,y*4/ csatlakozorol levenni. A REPETITION RATE /S3 / 
kapcsolonal levo VERNIER /P3/ gombot CAL. iranyban iitkozesig 
kell forgatni /ezt minden egyes frekv. fokozat valtas utan 
ellenorizni kell/ • 

Az utanaallitast a kovetkezo beallito-potenciometerekkel 
/ 3 ,abra/ lehet elvegezni: 



2 


MHz 


... P4 


1 


MHz 


. * . P5 


0,1 


MHz* 




lc 


KHz | 


^ . . . P 6 




kHz 




0,1 


kHz J 





5 . 4.2 Az ixapulzus kesleltetes /PULSE DELAY/ hltelosite.se 

Megfelelo oszcilloszkdppal meg kell gyozodni arrol* hogy a 
kiadctt indite 3 el, ds kettos impulzus iizemmddban az elso 
pulzus homlokele valobai* kello mertekben megkozeliti-e egy- 
mast /idealis esetben egybeesik/ . 

A REPETITION RATE /S3/ kapcsoloval mindig megfelelo, a ka- 
puzo-kapc sol oval /S2/ NORMAL, a PULSE WIDTH /S5/ kapcsolo- 
val ismet a vizsgalt kesleltetdsnek megfelelo allasba kell 
allni. A vizsgalathoz a jeleket a foimpulzus kimenetekrol 
OUTPUT, /5, 6 /, ill, a TRIG. OUTPUT /3, 4/ csatlakozorol 
kell kivehni megfelelo lezarasokkal. A lod ns— on keslelte— 
test egyes impulzus uzemmodban a kiadott inditojel es a fo— 
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Impulzus homlokele kozott kell, a tobbi allasban kettos 
impulzus uzemmodban a ket impulzus homlokele kozott cel - 
szeru merni /ha a merest oszcilloszkop segitsegevel vegez- 
zuk/. Allandoan ellenorizni k®ll a meres folyaman, hogy a 
PULSE DELAY /S 4 / kapesolonal l6vo VERNIER /P 7 / gomb a CAL. 
nyil iranyaban valoban iitkozesig van— e forgatva, mint aho— 
gyan ez sziikseges. 

Az utanaallitast az alabbi potenciometerekkel / 3 .hbra/ lehet 

, Plo 
. P 9 



. P8 



5.4. 3 A f 6 impulzus szelessegenek /PULSE WIDTH/ hite lesitese 

A REPETITION RATE /S 3 / a PULSE DELAY /S 4 / kapcsoloval meg- 
felelo, a kapuzo-kapcsoloval /S 2 / NORMAL, az uzemmod-kapcso- 
loval /S6/ JL Mizemmodba kell Jcapcsolni* 

Megfelelo muszerrel az 5 ° ohmirial lezart foimpulzus— kimenet=* 
rol kijovo 3 el szelesseget teljes amplitudoja felenel kell 
merni /ez utobbi megallapitasnak termeszetesen csak a leg— 
keskenyebb savokban van jelentosege/ . 

Az utanaallitast az alabbi potenciometerekkel / 3 *ebra/ le^ 
bet elvegezni: 



- - o ” 






loo ns 
3oo ns 

/ 



1 /US 



3 



/ 



lo /US 
30 /US 
loo /US 



300 /US 
1 ms 
3 ms 
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j . ; ns . . 

3 co ns 
1 /us * 
3/us 

10 /US 

30 /us 

loo /US 
3oo /us 
1 ms 

3 ms. 



. P14 

* P13 



. P12 



5.4,4 A foimpulzus amplitudojanak hitelesitese 



A REPETITION RATE /S3/ kapcsolot az egyik EXT, az itt levo 
VERNIER /P3/ gombot CAL, a kapuzo kapcsolot /S2/ NORMAL, az 
uzemmodkapcsolot /S6/ pedig’ |_F|' .all ash a kell allitani, a 
foimpulzus kimenetet 5o ohmmal /pi. EMG tip. lo75/85+5o— 2/ 
le kell zarni, es erre egy megfelelo egyenfesziiltsegmerovel 
/pi. EMG tip. 1361 DIGITAL DC VOLTMETER./ kell csatlakozni. 

Ha az egyenf eszultsegmero 0 V— ot mutat, a SINGLE PULSE /SI/ 
gcrnbot meg kell nyomni, Logy a megfelelo kimenooszto-kap - 
csolon beallitott fesziiltseg megjelenjen a kimeneten. Kisebb 
amplitudo-elteresii a megfelelo +12, ill. -12 V-os tapfe - 
sztiltseg kismervu valtoztatasaval leh.et kikliszdbolni. 

Ezek szerint az amplitudo-utanaallitas az alabbi potencio - 
meretekkel /3.abra/ lehetseges: 



a negativ foimpulzusnal . . . P3o4 

a pozitiv foimpulzusnal . . , P3ol. 



PIGYEIMEZTETES t 

Nagym6rvu' amplitudo-elteres es normalis tapfeszultsegek 
eseten a vegfokozat tranzisztoraiban, vagy esetleg a kime' 
no oszto-kapcsoloban van a hiba; ilyenkor a ket 12 V-os 
tapfe szti.lt seg el&llitasa nem vezet eredmenyre! 
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6. RESZLETES MUSZAKI LEIRAS 

/Az aramkorok ismertetese/ 

A kesziilek mukodesenek reszletesebb ismertetese a villamos 
kapcsolasi rajz^lQ abra/ megfelelo pozicioszamaira val6 
utalasokkal tortenik. 

6.1 Az oragenerator miikodese 

Bel so inditas eseten a generator Tr4~Tr5 tranzisztora mint 
szabadonfuto multivibrator mukodik, es a C14-C19 kondenza- 
torok, ill. az R23, P4 ? »P6 ellenallasok altal meghatarozott 
frekvenciaju jeleket ad, Kiilso inditas eseten a generator, 
mint Schmitt-kor mukodik. Ilyenkor a mukodteteshez sziikse - 
ges pozitiv jelet a Trl, Tf2, Tr3 tranzisztorokbol all6 
aszimmetrikus differencialerositobol nyerjiik. Hasonlo jelet 
szolgaltat az SI pillanatkapcsolo /SINGLE PULSE/ mukodtete- 
se eseten az egyszeres inditasra szolga.16 arbmkor is. A ge- 
nerator kimenojele /belso, kiilso, v. egyszeres inditas ese- 
ten egyar an t/ a Tr6er6sit6 tranzisztoron es a Trl2~Trl3 
tranzisztorokbol ’ alio kapuaramkdron keresztiil jut a kovet — 
kezo egyseg bemenetere. 

A generator miikodese tehat ket alapesetre bonthato: 
szabadonfuto, ill. inditott iizemre. 

6.1.1 Szabadonfuto iizem 

A Tr4 es Tr5 tranzisztor aramkore ekkor egy igen gyors is- 
metlodesi sebessegii szabadonfuto multivibrator. A multivib- 
rator mukodesenek megertese celjabol tekintsiik az adott 
aramkort es kezdeti feltetelkent tetejJLezzuk fel, bogy az 
idozito kondenzator negativ ertekre vto. feltoltodve /a .ko - 
zos emitterpontnal negativabb ertekr#/. Ekkor a Tr4 tran - 
zisztor lezart allapotban, a ZeD7 dioda katodja +6 Y-on 
van. /lo2.abra/. 
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+6 V 



-6 V 



liyenkor az R24 ellendlldsrdl a -6 V-ra vezetett ZeD7 
didda biztositja a Tr5 Tranzisztor bdzisan a pozitiv fe- 
sziiltsdget, ds igy az vezet. A Tr4 tranzisztor bdzisdra 
csatlakozd iddzitdkondenzdtor /C14-C19/ az R23 ellendllds 
ds a frekvencia finombedllitd potencidmdter /P3/ ellendl- 
Idsdn keresztiil kapcsolddik a ,Tr5 tranzisztor pozitiv fe- 
sziiltsdgen lev<5 bdzisdra ds igy a kozben szerepld kapacitds 
ds ellendlldsok dltal meghatdrozott idddllanddvai kisiil. 

Az dtbillendsi folyamat: 

A Tr5 tranzisztor vezet, az R21 ellendlldson fesziiltsdg- 
esds keletkezik, ezdrt Tr5 emitt erf esziiltsdge pozitivabb 
lesz Tr4 emitter f eaziiltsdgdndl . Ennek folytdn az iddzitd- 
kondenzdtor a Tr5 bdzis fesziiltsdgi azintjdre kisiil egd- 
szen addig, mig a Tr4 tranzisztor bdzis-emitter fesziilt- 
sdge kisebb nem lesz mint a Tr5 tranzsztor bdzis-emitter 
f esziiltsdge . Ekkor a Tr4 tranzisztor vezetdsbe kezd, kol- 
lektor f esziiltsdge csbkken. Ez a fesziiltsdg ZeD7-en ke- 
resztiil a Tr5 tranzisztor bdzisdt negativabbd teszi, vd- 
gul lezdrja. Ekkor az dtbillendsi folyamat befe jezddott . 
Ezutdn a bdzisok f esziiltsdgkulbnbsdge kovetkeztdben az 
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iddzitd kondenzdtor /C14-C19/ toltdse megkezdoaik. A kon- 
denzdtor tdltdse alatt a Tr4 tranzisztor vezetdsben marad 
mindaddig, mig a bdzisok kozotti reszultsdgkulonbsdg kissd 
kevesebb, mint, az R20 ©llendlldson levd fesziiltsdg. 

Amikor ez bekovetkezik, a Tr5 tranzisztor ismdt vezetdsbe 
kezd, a Tr4 tranzisztor pedig lezdr. 



6.1.*2 Inditott ilzem 

Az iddzitd kapcaold EXT dlldsaiban Tr4 bdzisa R12-5n ke- 
resztul dllandd negativ fesziiltsdgre keriil , igy Tr4 lez4rt 
dllapotban van. Ha a meghajtd korrdl /egyszeres inditd dram- 
kor , vagy bemend differencial erosit 6 / a ZeD5 Zener-didddn 
keresztul /DC csatolds/ megfeleld pozitiv jel drkezik, mely 
a Tr4 tranzisztor lezdrt dllapotdt megsziinteti , erre az 
idore Tr4 a mdr ismert modon vezetdsbe billen ds a folyamat 




+6 V 



-6 V 
-12 V 



103 . dbra 
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6.1.3 A bemeno aramkor miikoddse 
6. 1.3.1 KUlso inditas 

A bemeno differencial erosito fejiadata, bogy tetszoleges po- 
laritasu bemenojel esetdn is pozitiv inditdjelet biztositson 
az ekkor Schmitt-kor— kent rnukodo Tr4-Tr5 tranzisztorokbdl 41- 
16, fentebb ismertetett aramkor r6sz6re, Megepitve a Trl-Tr2- 
Tr3 tranzisztorokbol van, a kimenojelet a Tr2 tranzisztoy 
kollektorab61, az R7 ellenalldsrdl vessziik le /lo4.4bra /« 




A differencialerosito ugy van bedllitva, hogy mindkdt ol da- 
la kiss6 nyitott. Pozitiv bemenojel R2-on kereszttil Trl**et 
Jobban kinyit;)a, ami R6 ellen4114son kereszttil z4r6 irdnyu 
fesziiltsdget ad Tr2— nek, 6s igy R7 ellendllason pozitiv ug— 
ras keletkeziko 

Negativ bemendyel Rll~en kereszttil T.r3-at nyitja, ez mint 
emitterkovetS ad zdrdfesztiltsdget a Tr2 tranzisztorra, 6s 
igy R7 ellendllason ism6t pozitiv ugrds keletkezik. 

Az ilyenkcr S ohmi t t-kor-k 6nt mtikdd6 Tr4—Tr5 tranzisztorpdr- 
ra a csatoldst a ZeD5 di6da biztositja. 
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A bemenetre a kesziilek karosodasa nelkiil adbato max. fe - 
sziiltseg 2o V foldboz kepest, minimum 1 V sziikseges. Az 
1 V-n al nagyobb bemenojelet a SiDl-SiD2-GeD3-GeD4 dioda - 
balozat limitalja. Nagy jel eseten a bemenoellenallas mi- 
nimal is erteket R1 hatarozza meg. 

6. 1.3. 2 Egyszei'es Inditas 

A ’’REPETITION RATE” /S3/ fsliratu. kapcsolo egyik ”EXT” al- 
ias &ban az Si pillanatkapc sc 16 mukodtetesevel a Clo konden- 
zatcrt kisutjuk. Ezt a f esziiltsegugrast egy, a karos len - 
geseket megszunteto integralo— balozaton es a GeD6 diodan 
keresztul vezetjuk a Tr4 tranzisztor bazisara. Ezaltal eler- 
beto, bogy az SI kapcsolo egyszeri miikodtetesre egy indito- 
^jelet eredmenyezssen a "Keslelteto egyseg” fele. 

6. 1.3. 3 Leva las z to erosito es elokeslelteto aramkor 

A Tr6 tranzisztor a levalaszto erosito, a Tr7-Tr8 tranzisz- 
tcrokbol egy olokeslelzeto monos tab il multivibrator van ki- 
alakitva, mely lebetove teszi, bogy a kimeno inditojel bom- 
Icka egybeessen kettos impulzus iizemmod eseten az else im - 
pulzus bomlokelevel . A T2 impulzus transzf ormator szolgal — 
tat ja a megfeleloen kesleltetett inditojelet a kimeno indi- 
tojel aramkorboz. 

6. 1.3. 4 Kimeno indito.iel aramko r 

A Tr9 tranzisztor a kimeno inditojel aramkor bemeno tran -- 
zisztora, erosito. A Trlo-Trll tranzisztorok egy igsn gyors 
miikddesu monostabil jellegu aramkort alkotnak, melyek a meg- 
felelo kimenocsatlako zokon pozitiv es negativ polaritasu, 




segu, mebede.k bomloku impulzusokat szolgaltatnak, 5o obm 
bul 1 amimp ed anc i an . 

6. 1.3. 5 Kapuaramkor 

A TrI2 es'Trl3 tranzisztorckkal egy kapuaramkor van kiala - 
kitva, mely abb an az esetben, ba a mvikodeset vezerlo kapcso- 
lo /S2/ ’’NORMAL” allasban van /folyamatos iizem/, vagy ennek 
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"GATED" allasaban /kapuzott iizem/ megfelelo /foldhoz k6pest 
negativ/ kapuzo jel erkezik a "GATE IN" csatlakozdra /2/ , a 
bemenetere 6rkezo inditojelet tovdbbit^a a kesleltetS egy— 
sdgbez, ellenkezo esetben pedig nem. 

6. 1.5. 5.1 Eolyamatos iizem 




A Trl2, Trl3 tranzisztorok emittepe es kollektora ossze van 
kotve /lasd a lo5.abrat/ . Trl2 vezetes6t az R49 ellenallds 
biztositja. A Trl5 tranzisztor az R55-R55 ellenalldssal ugy 
van beallitva, hogy a lezaras hataran legyen. Ekkor a ko ~ 
zos kollektor fesziilts6ge kizarolag Trl2-tol fiigg, tehdt 
annak nyitott allapotaban kozel nulla Volt fesziiltsegii. 

A Trl2 tranzisztorra erkezo negativ impulzus azt lezar;ja es 
a kozos kollektoron pozitiv ugras keletkezik, ez inditja a 
keslelteto aramkortp 



6. 1.5. 5. 2 Kapuzott iizem 

Kapuzott iizemben Trl5 bazisdt az R56 ellenallason kereszttil 
foldre kotjiik, igy az vezetni fog. 

Igy a Trl2 bazisara jut6 negativ impulzus ugyanezt a tran - 
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zisztort lezdrja, de a kozos kollektorellendlldson, R50-en 
ezzel az dram mdg nem sztinik meg, tehdt f eaziiltadgugrda nem 
keletkezik. Ha a kapubemenetre /GATE IN/ /S2/ megfeleld ne- 
gativ jelet adunk, akkor ennek iddtartamdra Trl3 lezdr, ds 
a kozda kollektor feszultsdge ismdt - az eldbbiekben ismer- 
tetett mddon - csak Trl2 dllapotdtdl fiigg, igy nines aka- 
ddlya az inditdjel tovdbbjutdsdnak. 

6.2 A kdsleltetd egysdg mukdddse 

6.2.1 A .iel formdld - 4a iddzitd dramkordk 

A Trl4-Trl5 tranzisztorok jelf ormdldara dzolgdlnak, ezek 
biztositjdk a megfeleld, ismdtldddsi frekvencidtdl fiigget- 
len inditdjelet a kdaleltetdst vdgzd monostabil multivib- 
rdtornak. 

A monostabil multivibrator a Trl6-Trl7~Trl8 tranzisztorok- 
bdl dpiil fel. Inditds ndlkuli dllapotban Trl6 lezdrt-, 
mig Trl8 vezetd helyzetben van. 




106. dbra 

A pozitiv inditdjel hatdsdra Trl6 vezetni kezd, kollektordn 
negativ ugrde jon Idtre, melyet Trl7 kis impedancidn tovdb- 
bit. A kapacitdsrdl /C39-C48/ Trl8 bdzisdra juttatott nega- 
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tiv ugrds ezt a tranzisztort lezdrja. Ezzel egyiitt Trl6 6s 
Tr38 kozos emittere egy kiss6 negativabb lesz, ami tovdbb 
nyitja Trl6r-ot. 

A C39-C48 kondenzdt or ok egyike P7-en keresztiil kisiil eg6- 
szen addig, amig Trl8 b£zisa nem 6ri el a nyit43hoz az Uk- 
s6ges fesziilts6get . Ekkor Trl8 hirtelen kinyit, emittere 
pozitivabb lesz mint a Trl6 bdzisdnak nyugalmi 6rt6ke 6s 
ezzel ez utdbbi tranzisztort lezdrja. Ezzel az Id5zit6si 
periddus bef e jezddott , a fokozat visszadllt al3p611apotdba 
6s ott is marad, mig ujabb inditdjel nem 6rkezik. A kime- 
ndjelet Trl8 kollektordbdl vesszuk le, mely nem vesz r6szt 
az iddzitdsben. 

A monostabil multivibrator kimendjeldt , mely tehdt a be61- 
litott k6sleltet6snek megfeldd sz6less6g(i pozitiv impul- 
zus, a Trl9 tranzisztor bdzisdra vezetjuk, ami egy emit- 
terkbvetd . 

Ennek emitterdben van a different: idld- 6s osszegezd 6ram- 
kor, mely az egyes- 6s kettds impulzusok kelt6s6hez szuk- 
seges inditdj eieket kialakitja. 

6.2.2 Diff erencidld- 6s osszegezd dramkdr 

6. 2. 2.1 Kettds impulzus kzem 
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Az idozito aramkorrol erkezo pozitiv impulzus fel- es le - 
futo elet a T4 es T5 impulzus transzf ormator diff erencialas- 
sal tu-impulzusokka alakitja. A transzfkrmatorok tekercsei- 
nek menetirany— viszonya es a GeD16— GeD-17 diodak polaritasa 
ugy van megvalasztva, kogy ezektol az'idozitesi idoszak ele- 
ven es vegen egy-egy negativ tu- impulzus jut Tr2o kazisara. 
Tekat ez a nyugalomkan lezart allapotu tranzisztor kettos 
impulzus uzemmodkan a kesleltetesi idotartam kezdeten es ve— 
gen kap egy-egy nyitoiranyu tu— impulzus t, melyet invertalva 
es felerositve tovabkit a szelesseg aramkor inditasara. 



6 *2. 2. 2 Egyes imnulzus-uzem 

Az elozo pontkan ismertetett aramkor egyes impulzus uzem - 
modkan amiyival modosul, kogy az uzemmod kapcsoloval T5 
szek un der tekercsekez a GeD18 dioda kapcsolodik parkuzamosan, 
minek kovetkezteken errol a transzformatorrol semmifele jel 
nem jut tovabk. Ekkor tekat inditojel a Tr2o tranzisztor ka- 
zisara, ill, ezen keresztiil a szelesseg-aramkor kemenetere 
csak a kesleltetes idotartamanak elteltevel erkezik. 

6 ,-2 ,-2 ,3 Negyszog-iizem 

Uegyszog tizemken a keslelteto aramkor egy fix kesleltetes 
ertekre all ke /amit C39-R69 kataroz meg/, es ennek el tel - 
tevel ad Tr2o kollektorarol egy inditojelet kozvetlenul a 
vegfokozat ezen uzemmodkan osszekotott START-STOP kemene - 
tere. 



6.3 A szelesseg-egyseg mukodese 
6.3.1 Idozito aramkor 

Az impulzusok szelesseget megkatarozo idozito aramkor egy 
monostakil multivibrator, mely a Tr2l, Tr22. Tr23 tranzisZ' 
torokkal van felepitve, es tel yes egeszeken megegyezik a 
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6.2*1 pontban ismertetett idozito dramkorrel. Ennek megfe - 
leloen a Tr21 tranzisztor nyugalomban lezart, mig Tr 23 ve - 
zet. 




Tr21 bazisara drkezo pozitiv inditojel hatasara ez a tran— 
zisztor kinyit, kollektoran negativ ugrds jon 16tre, me - 
lyet Tr22 kis impedancidn tovabbit. A C52*..U61 kapacitas- 
sal Tr 23 bazisdra juttatott negativ ugrds ezt a tranzisztort 
lezdrja. Ezzel egyidejuleg Tr21 es Tr23 kozcs emittere egy 
kissd negativabb lesz, ami tovabb nyitja Tr21-e‘ u . C52...C61 
Pll-en kisvil egeszen addig, mig Tr23 bdziasa nem dri el a 
nyitdshoz sziiksdges f esziiltseget. Ekkor Tr23 birtelen ki - 
nyit, emittere pozitivabba valik, mint a Tr21 o*z''jan.ak nyu- 
galmi drtdke, es ezzel ez utdbbi tranzisztort lezdrja. Ez - 
zel az idfizitdsi periddus befe^ezodott, a fokozat visszadll 
alapallapotaba 6s ott is marad, mig ujabb inditdjel nem 6r- 
kezik. 

A kimendjelet Tr23 kollektorabdl vessziik le, mely nem vesz 
reszt az idozitdsben. 

A monostabil multivibrdtor kimenojelet, mely tehat a beal - 
litott impulzus-szdlessdgnek megfeleld szelessegil pozitiv 
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impulzus, a Tr24 tranzisz+or b6zis6ra vezetjuk, smi egy 
emitterkovetd. Ennek emitter6ben van az a differencial^ 6s 
Ssszegezd 6ramkSr, mely a v6gfokozat indit6s6hoz sziiks6ges 
inditd jeleket /START-STOF impulzueok/ kiadja. 



6.5.2 Differencial 6 6a Csszegezd 6ramkor 




A sz6less6g 6ramk<5rbdl 6rkezd pczitiv impulzus fex-es lefu- 
t6 6l6t a T6 6s T7 impulzus tran3zf orm6tor differenci 6163- 
sal ta-impulzusokk6 alakitja. /109. 6bra/ 

A trans zf or m6 1 or ok tekercscinek menetir6ny-visz onya 6s 
GeD22-GeD23 di6d6k polar it6sa ugy van megv6J asztva , hogy 
ezekrdl a be611itott sz6less6g-idotartam elej6n 6s v6g6n 
egy-egy negativ tti-impulzus jut Tr25, ill. Tr26 b6zis6ra. 
Ezek kollektor6b61 jut azut6n tov6bb a felerdsitett 6s in- 
vert61t inditd jel START, ij.1. STOP jelk6nt a v6gfokozat meg- 
feleld bemendpont jaira. 

6.4 A v6gfokozat mukdddse 

A v6gf okozat egy bistabil multivibratorbdl , egy negativ 6s 
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egy pozitiv kime.no erositobol es az ezekliez csatlakozo 
5 o ohmos oszto kapcsolokbol all, 

6.4,1 A bistabil multivibrator 

A vegfokozat bistabil multivibrators a Tr27-Tr28-Tr29“Tr3o 
tranzisztorokbol van felepitve, A Tr27 es Tr3o tranziszto- 
roknak az inditas /billentes/ pillanataban van szerepuk, a 
szoros ertelemben vett bistabil miikodest a Tr28-Tr29 vegzi, 
Igy amikor Tr28 vezet, kcllektor feszultsege alacsony, ezt 
a fefiziiltseget viszi at ZeD26 Zener-dioda a Tr29 bazisara, 
es efczel azt zarva tartja. “Megf elelo /pozitiv/ START-jel be- 
erkezdse eseten Tr3o kinyit, kollektorfeszult'sege lbugrik, 
a ZeD27 Zener-diodan keresztul ez a fesziiltseg-leugras Tr28- 
at lezarja, ennek kollektor feszultsege felugrik, ezaltal 
Tr 29 tartos nyitasba keriil: tebat a bistabil multivibrator 
atbillen, Megfelelo /pozitiv/ STOP jel beerkezese eseten 
u,ez a folyamat forditva jatszodik le . Tebat a START 3 el 
beerkezesetol a STOP jel beerkezeseig a Tr27-Tr28 tranzisz- 
torok kozos kollektoran pozitiv, a Tr29-Tr3o tranzisztorok 
kozos kollektoran negativ fesziiltseg /adott esetben impul - 
zus/ jelenik meg a nyagalmi belyzetben tartott f esztiltsegbez 
kepest. 

Negyszog uzemmod /S 6 / /jeloles az elolapon: U1 / eseten a 
bistabil ket bemeno bazisa START es STOP pontok/ egynassal 
ossze vannak kotve, es ide erkezik a Tr2o tranzisztor kol - 
lektorabol az oragenerator v, kiilso inditas frefcvenciajanak 
utemeben a megfelelo /pozitiv/ inditojel. Annak biztosita ~ 
sara, bogy az inditojel a bistabil lezart oldalaboz tartozd 
bemenobazisra legyen batasos, a ZeD24— GeD25-R98, ill, 
ZeD28-GeD29-Rlo6 elemekbol felepitett kapu-aramkor szolgal, 
Miutan a “bistabil minden beerkezo inditojelre billen egyet, 
a kiadott negyszog;jel frekvenciaja nyilvanvaloan fele lesz 
a kulso v. belso eredetu inditoaelnek. Mivel az egesz veg- 
fokozat egyenf eszultsegii csatolasu, igy inditojel beerkezese 
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esetdn a bistabil egyet billen, es ebben az allapotban ma- 
rad egy /barmilyen hosszu ido elteltevel bderkezo/ ujabb 
inditojel beerkezeseig /felteve, hogy a kesziileket kozben 
nem kapcsoljak ki/« Ez lehetove teszi, hogy a kimenofe- 
szultseg ertdket egyenf eszultsegmerovel ellenorizzuk: 
e celbol a REPETITION RATE /S3/ kapcsolot az EXT. dllasok 
egyikeben, a SINGLE PULSE /SI/ nyomogomb miiikodtetdsdvel 
elerheto, hogy a vegfok kimenete a kimenoosztd kapcsol 6n 
/S7,S8/ /PULSE AMPLITUDE/ beillitott egyenf esziiltseg je- 
lenjen meg, termdszetesen az eloirt 50 ohmos kiilsj leza- 
rds esetdn /a lezarasra alkalmas a tartozekok kozul az EMG 
10768 tip. lezard/. 

Tehat ilyen beallitas mellett 0 V es a beallitott kimenofe- 
sz'Jltseg drtek kozott valtozik egyidejiileg mind a negativ, 
mind a pozitiv, 50 ohm-mal lezdrt kimendcsatlakozon megje- 
leno feszultseg a SINGLE PULSE nyomdgomb mukodtetesdnek ha- 
tasdra . 



6,4.2 A kimend.jelet kiadd es ez azt megha.jtd dramkordk 

A Tr29~Tr30 tranzisz torok kozos kollektorardl a jel egyen- 
feszultsegii csatoldssal a Tr31 tranzisztor bazisara jut, 
mely az else tagja annak az erdsitd-jelf ormdld-megha jtd 
fokozatnak, melynek tovabbi tagjai a Tr32, Tr33 tranzisz*# , 
torok, Ez utdbbi emitterebol van meghajtva a negativ ki~ 
menofesz ultsdget szolgdltato, a meg|?eleld kimenotel jesitmdny 
elerese celjabol parallel kapcsolt Tr35-Tr36-Tr37-Tr38 
tranzisztor ok. 

A Tr31 tranzisztor emitterdben levd P15 potencidmeter arra 
szolgal, hogy beallithatd legyen a Tr35-Tr36-Tr37-Tr38 
tranzisztorok meghajto jelenek optimdlis amplituddja. 

A Tr27-Tr28 tranzisztorok osszekdtott kollektordrdl a 
ZeD33 Zener-diddan keresztul /egyenf esziiltsegii csatolis/ 
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jut a jel a Tr39 tranzisztor bdzisdra, mely az elsd tagja 
annak az erdsito-jelf ormald-meg jatd fokozatnak, melyek 
tovdbbi tagjai a Tr40, 4s Tr42 tranzisztorok. Ez utdbbi 
osszekbtbtt emitterdbol van meghajtva a pozitiv kimend- 
fesziiltseget szolgaltato, a megfelelo kimendtel jesitmdny 
eldrdse cdljabdl parallel kapcsolt, Tr43-Tr44-Tr45-Tr46 
tranzisztor, A Tr39 tranzisztor emitterdben levo P16 po- 
tencidmdter arra szolgal, hogy beallithato legyen a Tr43- 
-Tr44-Tr45-Tr46 tranzisztorok meghajto jeldnek optimdlis 
amplitudo ja . 

6,4.3 A kimendoszto kspcsolok 

A kijnendtfel a Tr35-Tr36-Tr37-Tr38 , ill. Tr43-Tr44-Tr45- 
Tr46 tranzisztorok osszekotott kollektordbdl egy-egy fo- 
kozatkapcsoldra jut, melyen keresztiil direkt /10 V-os 41- 
14s/, vag.y 50 ohm hullamimpedancid ju T-osztokkal csilla- 
pitva vans kimenocsatlakozdra vezetve. 

6.5 A tapegyseg 

A tdpegysdg 110, 127 vagy 220 V, 50/60 Hz-es va'ltakozdfe- 
szultsegrol mukodtethetd, Hdldzati transzf armdtorbdl , meg- 
felelo egyenirinyitdkbol 4s 4 db teljesen azonos felepitd- 
sii 4teresztd-tranzisztoros stabilizdlt tdparamf orrdsbdl , 

4s egy segddf esziiltsdget eloallito egysdgbdl /melynek fe- 
sziilts4g4t a ZeD313 didda stabilizal ja/ 411. 

Az egyes stabilizalt tdparamf orrdsok egy-egy nagytel jesit- 
mdnyu, hiitosavra szerelt 4tereszto tranzisztorbdl , az azo- 
kat meghajtd emitterkovetdbdl 4s diff erenci41-erdsitobdl 
allnak. A referenciafesziiltseget a diff erencidl-erdsitdk- 
hoz egy-egy Zener-didda szolgaltatja /ZeD314, ZeD315, 

ZeD3l6 4s ZeD317/ . A kimenof eszultsdgek pontos 4rt4k4t egy- 
egy be4llitd-poteneidm4terrel lehet bedllitani: a +12V-4t 
a P301-g,yel , a +6 V-»-4 1 a P302-vel , a -6 V^-dt a P303-mal, 
a -12 V-4t a P304-g.yel » 
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7. MECHAHIKAI FELEPITES 

A kesziilek elo- es hat.lapjat 4 db aluminium profilrud koti 
ossze, ezenkiviil a tapegyseg rogzit£se celjabol mfeg 4 db t< 
tdrud van alkalmazva. A halozati- transSf ormator es a 3 db. 
nyomtatott aramkori lemez /melybol ket.to a 'tapegyseghez ta: 
tozik/ ezekre a rudakra van szerelve, a kezeloszervek az e'. 
lapon /I.abra/, a halozati csatlakozo, f esziiltsegvalaszto j 
a biztositdkok a hatlapon /2. abra/ vannak. Az elo— es hat! 
pot osszokoto profilrudakra van felerositve a feneklemez, i 
a kesziilek tetejet es o Ida la it borito palast. A feneklapon 
4 db. miianyagbetetes femlab van, melyek koziil az elso kett< 
olyan kihajthato resszel van ellatva, mely lehetove teszi ; 
kesziilek eloreszenek megemeleset kb. 3o mm-rel, ' ami adott 
esetben megkonnyiti a kezeloszervek hoz'zaf erhetoseget es a: 
tekinthetoseget . 

8. KARB ANT ARIAS ES JAYITAS 

8. 1 Kerb ant art as 

A kesziilek miikodtetesehez semmifele kiilonleges karbantarta 
nem sziikseges. 

8.2 Javitas 

A kesziilek teljes iizemkeptelensege eseten ellenorzendok: 
a halozati csatlakozozsin6r 
a hdlozati biztositok 
a tapf esziiltsegek 

Ha a negy tapf esziiltseg koziil egy v. tobb hianyzik, vagy a 
nevlegestol erosen eltero erteket mutat, a tapegyseg resz- 
f esziiltsegeit kellcellenorizni. 

8.2.1 A tapngyaegben me.rb.ot6 f esziiltsegek 

A tapegyseg reszf esziilt segei terhelt allapotban vannak meg- 
adva. A terhelt allapot, vagy a kesziilek f oimpulz.us-kimene' 
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kivett max. arammal /S6 kapcsolo. , jjl iizemmodban, REPETITION 
RATE kapcsolo. /S3/ az EXT allasok egyikeben es a SINGLE PULSE 
nyomogoqibbal /SI/ aramba vezerelendok EMG tip. lo75/85+5o~2 
5o ohmos lezarokkal lezart klmenetii vegf okozatok/, vagy min— 
den kimenovezetek lef orrasztasa utan kiilso terheles raadasa- 
val erheto el. 

A nevleges kiilso terheloaramok ertekei: 

a +12 Y-cs tapegysegresznel 35o mA 

a +C Y~cs tapegysegresznel 3oo mA 

a -6 Y-os tapegysegresznel 3oo mA 

a -12 Y-os tapegysegresznel 35o mA 

A halozati transzf ormator kimenof esziiltsegei nevleges halo - 
zati f esziiltsegnel: 



Transzfor- 

mator 



kivezetes szam 



kimenofeszult seg 



6-7_ 

17,6 



8— lo 11-13 1-4-16 17-19 



16,0 16,o 28,o 27,4 



A puffer kondenzatorok sarkaio merheto f esziiltsegek: 



C3oi 

C3o2 C ^° 6 



C31o 



C314 

G319 



0319 



Egyenf os z. 13,3 V 8,6 Y 8,4 Y 16 Y 21 Y 

Brumm/Y / 2 1,2 1,2 1,6 o,3 

Jr ir 



Az egyes tapegyseg-reszekben merheto egyenf esziiltsegek a kap— 
"■solas! rajzon /7. abra/ lathatok. 

A +12 Y-os es a +6 Y-os egysegben a meres a +12 Y, ill. a 
+6 Y— os kivezeteshez kepestj a -12 Y-os es -6 Y-os egysegben 
a meres a 0 Y-os kivezeteshez kepest tortenik. 



8,2.2 Az impulzustechnikai egysegekben merheto egyenf esziilt- 
s6gek . 

Az inditdegysegben merheto egyenf esziiltsegek 
A meres megkezdese elott ellenorzendok az egysegbe beerkezo 
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tapf esziiltsegek. 

A meres elokeszitese celjabol a REPETITION RATE /S3/ kapcso- 
16 EXT, a VERNIER /P3/ gomb CAL allasba forgatando /alio 
iizem/, 

Az egyes pontokon merheto egyenf esziiltsegek a 0 V-hoz /vaz/ 
kepest, a kapcsolasi rajzon /8.abra/ lathatok. 

A "Kesleltetes. szelesseg" egysegben merheto egyenf esziilt^ 
segek. 

A meres megkezdese elott ellenorzendok az egysegbe beerkezo 
tapf esziiltsegek. 

A meres elokeszitesekent a REPETITION RATE kapcsolot /S3/ EXT 
allasba, a PULSE DELAY es PULSE WIDTH /S4 es S5/ kapcsolot a 
loo r.s— os, VERNIER gombjaikat CAL allasba kell forgatni. 

An ogyos pontokon merheto egyenf esziiltsegek a 0 V- /vaz/ hoz 
kepest, a kapcsolasi rajzon /9- abra/ lathatok* 

A vegfokozatban mdrheto egyenfesziiltsegek 

A meres megkezdese. elott ellenorzendok az egysegbe beerkezo 
egyenf e s ziilt s eg ek. 

A mer6s eldkeszitesekeppen a REPETITION RATE kapcsolot /S3/ 

EXT alldsba, az iizemmodkapcsoldt /S6/ m allasba kell kap - 
csolri, 6b a SINGLE PULSE /SI/ nyomogomb miikodtetesdvel 0 V 
kdm.9r.6f esziiltsdget /merando az 5 es 6 kimenocsatlakozokon/ 
kell beallitani. 

FIGYEIMEZTETES ! 

A fentemlitett tranzisztorokbol felepitett bistabil dramkor a 
meropdlca egyes pontokhoz valo e r i n t.$ a 6 « 
t 6 1 kepes dtbillenni; ilyenkor ismet a 
SINGLE PULSE /SI/ nyomogomb miikodtetdsevel kell visszaallita- 
ni az eredeti allapotot. ; 

Az egyes pontokon mdrheto egyenfesziiltsegek a 0 V /vaz/-hoz 
kepest, a kapcsolasi rajzon /lo. abra/ lathatok. 

8,2.3 Az imnulzustechnikai egysegek iellemzo valtofesziiltsegai 

Az impulzus jelalakok a kapcsolasi rajzokon /8~lo.abra/ lat - 

* 

hat6k. 
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9, RAKTAROZAS I ES SZALLITASI FELTETELEK 

A kesziileket a 4.1 pontnak megf ele-loen becsomagolt es lera— 
gasztott allapotban olyan raktarhe lyisegekben , ill. olyan 
kiilso koriilmenyek kozott kell raktarozni es szallitani, me— 
lyek az alanti elbirasoktol nem ternek el: 

Kornyezeti homerseklet : -25 G° es +55 C° 

Levegd rol. redvessege : max. 98% 

Legnyomas ; . 86o - lo6o mb 

A kesziilek hossztf idejii raktarozasa kiilonleges ovintezkedest 
nem tesz sziiksegesse. 

Raktarozas utan a kesziilek kicsomagolva es halozatra csatla- 
koztatva iizemi koriilmenyek kozott azonnal uzemkepes. 

0° alatti homersekleten tortent raktarozas utan, hasznalat 
elott a kesziileket celszerii allandosito legterbe helyezni ds 
tartani, mindaddig, mig homerseklet— egyensulyba jut es csak 
orratan uzembehelyezni. 
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Minden mArokesziilek — a megbizhatosAg es a miiszaki adatokban eioirt 
hatArertekeken beliili nagyobb pontossAg erdekeben ' - gondos egyedi 
m6r6ssel 6s beszabAlyozAssal kbsziil, 

Ennek kbvetkezt6ben elbfordulbat , bogy a kesziilekek a mellek,;lt a. - 
katr6sz jegyzAktol elt6r6 6rt6ku alkatelemeket is tart alma znak. 
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